Voorbereiding Bloedsuikermeting
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Draai de dop los en verwijder hem. Plaats een nieuwe lancet. Pak de teststrip uit de flacon en sluit Breng de teststrip in. De bloed- Wacht tot het symbool “Breng bloed

deze direct weer. glucosemeter start automatisch. aan” verschijnt.
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Draai de beschermdop van de Doe de dop er weer op en draai Blijf de veiligheidsknop ingedrukt houden. Druk dan met een vinger op de
lancet los. hem vast. dop van de prikpen — Houd de duim aangedrukt (het is niet nodig om harder
te drukken).
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Stel de lanceerdiepte in. Was en droog uw handen. Ken een markeringen toe aan de meting (optioneel). Als de meter is Hygiénisch verwijderen van de test-
gekoppeld met minimaal één apparaat en Bluetooth® is ingeschakeld, strip, zonder bloedcontact.
[Ii:l worden de gegevens automatisch overgedragen naar de mylife™ App.

Vrijwaring: Het woordmerk Bluetooth® en bijoehorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
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